Liberty

Instrukcja uzytkowania

anent 2{ .pl

Nazwy elementéow

Sposoéb uzytkowania

Sposéb uzytkowania

Sposoéb uzytkowania

Gniazdo

Regulacja wysuwu igty

Podtgczenie kartridza

1. Ustawienia
- Tryb adapter
(1) Podtacz adapter pradu statego do gniazda.
(2) Podtacz zasilacz pradu statego do gniazdka
sieciowego.

2.Przygotowanie
(1) Wyjmij igte ze sterylnego opakowania.
(2) Dopasowujac okragte sloty 1 do 2
urzadzenia, wkre¢ kartridz z igtg poziomo do
konca.
(3) Sprawdz czy kartridz wkrecite$ do konca.

@ Q,

(4) Regulacje dtugosci igty nalezy wykonac¢
po wigczeniu urzadzenia.

(5) Jesli chcesz wyja¢ kartridz z igtami,
wykre¢ go w przeciwna strone do
poprzedniego dziatania.

3. Wiacznik zasilania

WL/WYL

4. Regulacja predkosci

Uruchomienie urzgdzenia nastepuje poprzez
przytrzymanie przycisku zasilania przez 2
sekundy.

Cykl predkosci postepuje od najnizszego do
najwyzszego poprzez naciskanie przycisku
zasilania.

W celu zatrzymania urzadzenia przytrzymaj
przycisk przez 2 sekundy.

Na wyzszych poziomach predkosci zapalajg sie
kolejne diody.

5. Regulacja dtugosci iglty

Mozesz dostosowac diugosc igly, obracajac pierscien
regulacyjny w prawo lub w lewo. Obracanie w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegaraspowoduje, ze jego diugos¢ bedzie
wigksza.Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdwek zegara spowoduje, ze jego dtugosé
bedzie mniejsza.

Przeciwnie do wskaz. zegara
——

Zgodnie ze wskaz. zegara
—

Wysuniecie igly bedzie krotsze

Tabela referencyj

Wysuniecie igly bedzie diuzsze

OBSZAR CIENKA SKORA  GRUBA SKORA
Czoto 0,25-0,5mm 05 -0,75 mm
Pomigdzy brwiami 0,25-05mm 05 - 1,00 mm
Nos 0,25 mm 0,5 mm

Obszar oczu 0,25 mm 0,25-0,5 mm
Kosci policzkowe 0,5 mm 0,5-1,00 mm
Poliki i broda 0,5-1,0 mm 1,0 - 2,00 mm
Gérna warga 0,25 mm 0,25 - 0,75 mm
Blizy twarzy 10-125mm 15-200 mm
Rozstepy 15-20 mm 1,5-2,00 mm
Blizny medyczne | oparzeniowe 2,0 - 2,50 mm

Specyfikacja

Srodki ostroznosci

1. Urzadzenie
Aparaty do stosowania terapii mikroigtowej oraz

makijazu permanentnego za pomocg wibracji.

2. Klasyfikacja

- Rodzaj zabezpieczenia przed porazeniem
elektrycznym: Urzadzenie klasy Il

- Stopien ochrony przed porazeniem elektrycznym:
Stosowana czes$¢ ptywajgca

-Stopien ochrony przed przedostawaniem sie wody:
Standardowe wyposazenie (IPXO)

-Sposoéb dziatania: ciggte dziatanie

3. Specyfikacja
1) Nazwa produktu: Liberty permanent makeup kit
2) Nazwa modelu: Liberty pen

3) Adapter: 7V, 1500mA
4) Waga: Pen 62g
5) Rozmiar: 160x23 (mm)

Przed uzyciem przeczyta) instrukcje | postepuj zgodnie z opisem.

Nie stosuj urzadzenia na osobach w nastepuacy sposob:
1. Kidre majq przewlekia chorobe lub goraczke powyzej 38 ° C
2Ktére maja alergie | hemofile

3. Ktére maja melanoze twarzy

4. Kiedy maia wysokie Cieplo wewnetrzne

5. Kiore reguiarnie odwiedzaja szpital

6. Ktdre przyimuia leki

7. Ktre maja mniej niz 12 lat

Nie uzywaj urzadzenia do zasilania innego niz AC 220 V.
Moze to spowodowac pozar lub wadliwe dziatanie

Nie nalezy uzywac w poblizu miejsc o wysokiej temp., zapyleniu lub wilgotnosci
(W poblizu nawilzacza) Moze to spowodowat nieprawidiowe dziatanie.

Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj kontrolera i obudowy.

Nie dotykaj urzadzenia ani nie odlaczaj kabli zasilajacych mokrymi rekami.
Moze to spowodowaé porazenie pradem.

Nie uzywaj przewodu pozbawionego izolaci Iub przetartego.
Moze to spowodowat pozar (Nalezy go wymienié na inny).

Nie uzywaj przewodu, kiéry ma peknigcia lub przetarcia.
Moze powodowat przerazenie skory.

Jesli nie uzywasz urzadzenia przez diuzszy czas, odlacz go od gniazaka.

Przeprowadzaj konirole urzadzenia.
Jesi zostana znalezione jakiekolwiek problemy, napraw je.

Nikt inny niz operator nie moze dotyka urzadzenia.
Moze to spowodowa wypadek lub awarig.
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. Gwarancja

1. Produkt objety jest 12 miesigczng gwarancja.

2. W przypadku probleméw z produktem skontaktuj
sie z www.permanent24.pl

3. Zapewniamy serwis urzadzenia w przeciggu od 1
do 14 dni od chwili otrzymania urzadzenia wraz z
wypetnionym zgtoszeniem reklamacyjnym.

4. Nie objete gwarancjg sa: uszkodzenia
mechaniczne, ztamanie kabla, przepalenie zasilacza.

. Producent / importer

Importer: TRADERON
ul. Kieslowskiego 3d/42, 02-962 Warszawa, Polska
VAT: PL6711009139

O Konserwacja

1.0g06Ine zasady konserwacji

- Pozostawiaj urzgdzenie z wytgczonym zasilaniem.
Wytrzyj jego powierzchnie suchg szmatka.

- Przechowuj urzadzenie z dala od bezposredniego
Swiatta stonecznego lub wysokiej temperatury i
wilgotnosci.

- Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy lub modyfikacji
urzgdzenia przypadkowym serwisantom.

2. Rutynowa kontrola

- Upewnij sie, aby sprawdzi¢ urzgdzenie i adapter
przed uzyciem.

- Gdy uzywasz urzadzenia, ktére nie byto uzywane
przez diugi czas, upewnij sie, czy dziata poprawnie i
bezpiecznie.

Zawartos¢ opakowania

Pen 1 szt.

Kartridze 5 szt. + 1szt mezo

Podstawka pod pen 1 szt.

Zasilacz oraz kabel 1szt. /1 szt
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